Inspekéni zprava €. 847/2019

SGS Czech Repubilic, s.r.o.

Divize paliv a maziv

U Trati 42, 100 00 Praha 10

Inspekéni organ typu A akreditovany Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &. 4015

Laboratorni zkousky a vyhodnoceni jejich vysledki

Zakaznik: Ceska obchodni inspekce CR, Praha 2 Stépanska 15 Cislo zakazky: 5280

Vzorek Eislo: 32541 Zpusob a datum odbéru vzorku: Pracovnik SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 01.04.2019

Predmét inspekce: LPG pro pohon Zabezpeceni vzorku: Vzorek zapedetén

Specifikace: 054/31/19/V

LPG pro Ukazatel jakosti Jednotka ZkuSebni metoda Zjisténa hodnota Hodnota mumniwmom vm Vysledek

pohon AZL 11521 zahrnuti nejistoty méieni dle hodnoceni

CSN EN 589 vzorek €. 32541 CSN EN ISO 4259-1 a

+A1 (2012) CSN EN ISO 4259-2

min. max.

Koroze na médi 1 h/40 °C stupen SOP 95 (CSN EN ISO 6251) TRIDA1 TRIDA1 Vyhovuje
OC MM LPG SOP 99 (CSN EN 589, CSN EN 27941) 93,3 89,0 Vyhovuje
Sira mg/kg SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG) 13 71 Vyhovuje
Sirovodik (kvalitativné) SOP 107 (CSN EN ISO 8819) NEGATIVNI NEGATIVNI Vyhovuje
Uhlovodikové slozeni LPG SOP 99 (CSN EN 589, CSN EN 27941)
- methan % m/m <0,1 Nehodnocen
- propan + C2 % m/m 50,0 Nehodnocen
- propen % m/m 0,3 Nehodnocen
- butan + C5 % m/m 30,3 Nehodnocen
- isobutan % m/m 15,9 Nehodnocen
- buteny % m/im 3,5 Nehodnocen
- dieny %mol/mol <0,1 1,6 Vyhovuje
Zbytek po odparieni mg/kg SOP 119 (CSN EN 15471) 20 74 Vyhovuje

| Vysledek hodnoceni: | Ve zkousenych ukazatelich VYHOVUJE limitnim hodnotam GSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorni zkousgky byly provedeny v akreditované zkusebni laboratofi SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, & 1152.1.
o Vzorek odebral pracovnik laboratofe SGS Czech Republic, s.r.0., Divize paliv a maziv, &. 1152.1, podle SOP 98 - Odbér vzorkl plynnych a zkapaln&nych paliv
Inspekéni &innost (vyhodnoceni vysledkl) provedena podle SIP 4.1 v souladu s CSN EN ISO/IEC 17020: mo;m

Datum ukonéeni inspekce a vydani zpravy: 03.0

Inspekéni €innost provedl:  Katefina Libalova % \@&
Inspekéni zpravu schvalil:  Bc. Jan Spinka, vedbuci ins ekénifio organu
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Dokument je moZno bez souhlasu inspekéniho organu SGS Czech Republic, s.r.o. kopirovat pouze veelku a vztahuje se pouze na uvedené zkougené vzorky paliv.
SGS Czech Republic, s.r.o., IC: 48589241, zapsana v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
V8echny sluzby &lenl skupiny SGS jsou poskytovany v souladu s pfislu$nymi voas_sxm:__ pro poskytovani sluzeb SGS, které jsou dostupné na http:/Awvww.sgsgroup.cz/cs-CZ/Terms-and-Conditions.aspx.



